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Vizsgaldlaboratorium 2536 Nyergesujfalu, Viscosa ter 3.
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV

a
Borsodi Sorgyar Kft.
(3574 Bocs, Rakoczi ut 81.)
P69 pontforrasan végzett emissziomérésrol

Jegyzokonyv szama: AML-20-503-10

A jegyzOkonyvet készitette: A jegyz6konyvet ellendrizte és jovahagyta:

Szrenka Péter Répaszky Géza
vizsgalomérnok vizsgalomérnok

Nyergesujfalu, 2020. szeptember 28.

A vizsgalati jegyzdkonyv 10 szamozott oldalt tartalmaz. A vizsgalati jegyzOkonyvet az AIR Metric Hungary
Zrt. Vizsgaldlaboratorium Kornyezetvédelmi laboratdrium irasbeli engedélye nélkil csak teljes terjedelmében
sokszorosithato! A rendelkezésre bocsatott adatok, informaciok valddisaga és hitelessége a Megrendelo
felelosségi korébe tartozik. A laboratorium nem felel azért, ha az informaciot a vevé nyuitja, és hatassal
lehet az eredmények érvényességére. A vizsgalati eredmények csak a mintavételek idejére vonatkoznak.
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1. A VIZSGALAT

targya:
koncentracioknak és
meghatarozasa

helye:  Bocs, Rakoczi ut 81.

ideje: 2020 09.25.

célja: adatszolgaltatas

KU3: 102 736 182

KTJ: 100412971

2. A VIZSGALATOT VEGEZTE:

Cseszka Akos vizsgalomérndk
Szrenka Péter vizsgalomérnok

A vizsgalatért felelds: Szrenka Péter

3. MERESI KORULMENYEK
3.1 P69 — Gazkazan kéménye

P69 — Gazkazan kéménye — SO, CO; NO; CO; kibocsatasi
tomegaramoknak

méréssel torténo

. mérési . I : 2 | egyenes szakasz hossza
Vizsgalt e ez ! hidraulikai | Kibocsatasi e
pontforras pontforras atmero §_|k Atmérd dn feliilet meresi keresztmetszet
ol [mm] fellete (m) : B ;
Je (m?) (m?) eltt (m) | utdn (m)
P69 200 0,0314 0,20 0,0314 0,5 >5,0
i Megnevezés Erték Kovetelmény
Aramlads irdnya [°] <15 <15
Negativ aramlas Nincs Nincs
Legkisebb dinamikus nyomas [Pa] 6,0 >5
Max/Min gazaramlas [-] 1,23 <3,0

A mintavételi hely megfelelt a vonatkozo6 szabvany eldirasainak.

Mintavétel a pontforras kazan utani fliggoleges szakaszan, szabvanyosan kialakitott

méronyilason tortént.

4. UZEMVITELI ADATOK

A kazan altal termelt héenergia biztositja a TMK épiiletének fiitési hdigényét. Mérések- és
mintavételek normal, atlagos Gzemvitel mellett torténtek.

4.1 P69 — Gazkazan kéménye

A pontforrashoz tartozo kondenzaciés gazkazan adatai:

Név:

Modell:

Gyari szam:

Tip.:

Névleges teljesitmény:
Gyartasi év:

UNICAL

MODULEX EXT 300 E8

15U13122
B23P C63

302 kW
2015

Datum: 2020. szeptember 28.

Nyomtatvanyazonositd: MN-74-4
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5.1 Vizsgalt pontforras: P69 — Gazkazan kéménye
5.1.1 A hordozogaz fizikai jellemzoi:
A hordozo6gaz nedvességtartalmanak meghatarozasahoz végzett mintavétel paraméterei:

Kondenzatum tomege: 6,3 g
Mintagaz térfogata: (szaraz, normal* all.) 0,1 m?
Mintagaz hémérséklete: 0,1 °C

A hordozogaz atlagos aramlasi sebessége (m/s) a mérési pontokban:

Mérési Mérési pontok
vonal 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. 3,4 3,6 3,7 4,0 4,2 3,8

A hordozégaz:

« vizg6ztartalma: 7,26 ViV %
» nedvességtartalma (szaraz gaz): 53,06 g/m?

A normal allapoti* hordozogaz siiriisége:

* szdraz slrlsége: 1,30 kg/m?
« nedves slirlisége: 1,26 kg/m?
Nyomasviszonyok:
« |égkori nyomas: 995 mbar
« statikus nyomas a csatornaban: -0,1 mbar
« abszol(t nyomas a csatornaban: 994,9 mbar
Homérsékletek:
« a csatornaban (atlag): 318 K 45°C
« a kiilso légtérben: 296 K 23°C
A hordozégaz atlagos aramlasi sebessége: 3,7 m/s
Dinamikus nyomasok atlaga: 7,6 Pa
Sebességeloszlas egyenl6tiensége N: 1,01
Térfogataram korrekcio: 0,9362
Mérési keresztmetszet felllete: 0,0314 m?
A hordozogaz térfogatarama:
« aktudlis: 400 m3/h
e normal* allapotd, nedves: 340 m3/h
« normal* allapotu, szaraz: 310 m3/h

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre

vonatkoznak.

Datum: 2020. szeptember 28.
Nyomtatvanyazonositd: MN-74-4
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5.2.3 P69 — Gazkazan kéménye

Fiistgazkomponensek koncentraciojanak és tomegaramanak meghatarozasa

i 7. A Koncentracio
o Mérési Koncentracio [ppm] Koncentracio [mg/m-] 3 vV % Ogre | Emisszid
idGtartam " . ” : vonatkoztatva | [kg/h]
atlag max. min. atlag max. min. [mg/m3]*
9:30-9:59 5,6 17,9 0,0 7,0 22,4 0,0 28,2
co 10:00-10:29 1,7 3,7 0,4 21 4,7 0,5 11,5
(szén- 0,0014
monoxid) | 10:30-10:59 3,5 57 1,0 4.4 7.1 1,3 17,3
teljes atlag 3,6 4,5 19,7
9:30-9:59 4,0 6,4 0,7 8,3 13,2 1,5 334
NOy
[NOz-ként] 10:00'10:29 3,5 5,1 1,7 7,1 10,4 3,6 38,5 0’0027
(nitrogen- | 10:30-10:59 | 5,1 6,3 2,9 10,4 13,0 5,9 40,5
oxidok)
teljes atlag 4,2 8,6 37,4
Koncentracio [v/v%] Koncentracio [g/m3]* oy
Mért alkotd | Mérési id EFQ'%"
atlag max. min. atlag max. min. 9
9:30-9:59 2,40 4,63 0,07 47,4 91,6 1,4
CO; 10:00-10:29 | 1,78 2,59 0,97 35,1 51,2 19,1
(szén- - 13,6619
dioxid) 10:30-10:59 2,52 3,18 1,42 49,7 62,9 28,0
teljes atlag 2,23 - 44,1
9:30-9:59 16,52 20,73 | 12,50 - = =
0, 10:00-10:29 | 17,67 19,20 | 16,22 - - -
(oxigén) |10.30-10:50 | 16,38 | 18,34 | 1514 | - - -
teljes atlag | 16,86 - -

*A koncentraciok (mg/m?3) 273 K homérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak.

Datum: 2020. szeptember 28.

Nyomtatvanyazonositd: MN-74-4
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6. ALKALMAZOTT MERESI MODSZEREK:

A vizsgalt/ mért jellemz6, A vizsgalati szabvany
a vizsgalat tipusa szama
Leégszennyez6 forrasok vizsgalata MSZ 21853-1:1976
Altalanos elGirasok (visszavont szabvany)
Nedvességtartalom meghatarozasa MSZ EN 14790:2017
Légszennyez6 forrasok vizsgalata MSZ 21853-2:1998
Térfogataram meghatarozasa (visszavont szabvany)
Nitrogén-oxidok kemilumineszcencia MSZ EN 14792:2017

mérési tartomany: 2,5-5100 mg/m3

Szén-monoxid Infravords abszorpcid ;
mérési tartomany: 3 — 6000 mg/m3 MBZER I0s82017

Szén-dioxid Infravoros abszorpcid .
mérési tartomany: 0,1-20 % (v/v) B cifisa-10i A0

Oxigén paramagnesesség ;
mérési tartomany: 0,1-25 % (v/v) MEZIEN 16302007

Gazemisszio szakaszos és folyamatos
mintavételének és meghatarozasanak MSZ-13-101:1985

korilményei

Datum: 2020. szeptember 28.
Nyomtatvanyazonositd: MN-74-4



AST

'l Méﬂ_ ric A vizsgalati jegyzokényv szama: AML-20-503-10

AIR Metric Hungary £rt
Vi zsdlslabarztdaum
Kérmperatyddal i [abarabdrium

A NAH altal NAH-1-1731/2017 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratérium.

oldal 6 / 10

Az emisszi0 mintavételek, mérések és az eredmény meghatarozasa soran

hasznalt miiszerek, eszkozok és berendezések:

A mintavételnél és az eredmény meghatarozasanal hasznalt miiszerek, eszkozok:

megnevezése gyarto tipusa gyari szama
szakaszos Paul Goethe GmbH | BK-G4 hiteles gazéra 29533359
mintavevo
difrerehisal: DIGIMA DIGIMA 120 .
nyomasmero
hordozhaté gazelemz6 .
miiszer Horiba PG 250 VLHE3]B7
gazelGkészitok M&C PSS 5 -
adatdsszesitd HORIBA SMA -
Prandtl-cs6 Kalman System Kft. - -
barometrikus- oI Breitfuss-Digima _
nyomasméro Digima FP
analitikai mérleg Stréhlein ST 200 34384
digitalis hdméro TESTO 922 33621638/204
szaritd szekrény Heraeus - -

Datum: 2020. szeptember 28.

Nyomtatvanyazonositd: MN-74-4
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7.1. Nedvességtartalom meghatarozasa

A fégazarambdl ismert térfogatl részgazaramot szivatunk le, melynek vizgoztartalmat hitott
kondenzedényben kondenzaltatjuk és indikatorral jelzett szilikagélen adszorbealtatjuk. A
mintagaz nedvességtartalmat a kondenzedényben felfogott- és a szilikagélen adszorbealt viz
tomegének mérésével hatarozzuk meg.

Mérési bizonytalansag (t: 95 %-os statisztikai biztonsaghoz tartozé Student-féle szorasi
egyutthatdval szamitva) alacsony mérési tartomanyban (w=30 g/m?®) megbizhatosagi hatara
5,4 %.

7.2. Gazkomponens meghatarozas:

By pass
4
ﬂWH
h=d
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7 8
-Isnm-m - PC

e
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o
]
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o

T | e ||
=
o
x

I

PSP 4000 tip fltott szlirohaz
PSS 5 tip. minta-elokészito
Horiba PG-250 gazelemz6
szamitogép

szonda

flitott mintavezeték
mintavezeték

SMA 371 tip. adatgy(ijté

Noe
RN AN

Pontossagellendrzést tanusitott kevertgazzal — tesztgazzal, valamint 99,9999tf% N, gazzal
végezzilk mérések eldtt és mérések befejeztével. Osszetétel: Szén-monoxid:197,7 ppm(n/n);
Nitrogén-monoxid 197,6 ppm(n/n); Kén-dioxid 96,8 ppm(n/n); Szén-dioxid 10,115 %(n/n)

A mért eredmények RS-232-es porton keresztil adatrogzitore keriilnek. Az adatfeldolgozas
soran tablazatkezeld programmal statisztikai szamitasok (atlag, maximum, minimum, szoras,
sth.), illetve grafikonok készithetdk, amin percre pontosan kdvethet6 az adott komponens
koncentracidja a mérés ideje alatt.

Datum: 2020. szeptember 28.
Nyomtatvanyazonositd: MN-74-4
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Analizatorunk a kovetkezo harom meérési elvet alkalmazza:

Kemilumineszcencias mérési modszer:

(NOy-tartalom meghatarozasa)

Ozon hatasara a gazmintaban lévo nitrogén-monoxid gerjesztett allapoti nitrogén-dioxidda
alakul. A gerjesztett molekuldk jellemzd hulldmhossz( fényenergia kisugarzasa kozben
alapallapotba jutnak. Ezt a jelenséget hivjak kemilumineszcencianak. A kisugarzott energiat
egy folyamatosan méré mUszer elektromos jellé alakitja, amely regisztralhato. A jel aranyos
A gazminta nitrogén-dioxid (és egyéb nitrogén-oxid) tartalmat a mérémliszerbe beépitett
konverter nitrogén-monoxidda alakitja, és méri. A konvertert megkeriilve csak a nitrogén-
monoxid tartalmat (NO), a gazmintat a konverteren atvezetve az 6sszes nitrogén-oxid
tartalmat (NOx) mérjik.

Nem-diszperziv infravorés mérési modszer:

(CO, CO;, SO; - tartalom meghatarozasa)

Az infravoros sugarforrasbol kibocsatott infravords sugarak keresztiilhatolnak a mérési cellan
és belépnek egy detektorba, ami korbeveszi a gazt. Az infravoros sugarak energiaja athatol a
mérési cellan, amint a referenciagaz (null gaz) keresztilfolyik. Ezutan eléri a detektort,
anélkiil, hogy a mintagaz elnyelné.

Ha mintagaz van jelen, az elnyel6dés miatt a fénynek csak egy része hatol at, vagyis az
infravords energia ingadozik a mintagazban mért komponensek fliggvényében. A
szubsztrakcid kiilonbségek alapjan a mért komponensek mennyisége meghatarozhato.

Paramagneses mérési modszer:

(O, - tartalom meghatarozasa)

A mddszer alapelve az oxigénmolekulaknak a magneses térben bekdvetkezd polarizacidja.
A mérés soran az oxigéntartalmu gaz a mérdcellaba jutva az eredeti magneses teret
megvaltoztatja. Az eredeti allapot helyredllitdsahoz a gerjeszté aram valtoztatasara van
sziikség, amely aranyos a vizsgalando gaz oxigéntartalmaval.

Datum: 2020. szeptember 28.
Nyomtatvanyazonositd: MN-74-4
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MELLEKLET

mg/m3

250 4
200
150 -
100 -

5,0 -

0,0

CO diagram

P69

9:07 9:21

1
9:36 9:50 10:04 10:19 10:33 10:43 11:02 11:16
idé [dd:pp]

mg/m3
140

4,0 -
2,0 -

0,0 T

NOx diagram

P69

9:07 9:21

T
9:36 9:50 10:04 10:19 10:32 10:48 11:02 11:16
idé [6d:ppl

Datum: 2020. szeptember 28.
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P69

vvs  CO2diagram
5,000 -
4,500
4,000 -
3,500 -
3,000 -
2,500
2,000
1,500 -

1,000

0,500 -
W

0,000 T T T T T |

907:17 921356 93600 95074 10:04:48  10:19:17  10:33:36 104800 11:02:24 11:16:48
idd [66:pp]

P69
wv%  O2diagram

25,000 -
20,000 -
15,000 -

10,000

U,[IJU T T T T T T T

9:07 9:21 936 9:50 10:04 10:19 10:33 10:43 11:02 11:16
idd [od:pp]

Datum: 2020. szeptember 28.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum SZADAINE
KOKAI LAURA igyféltsl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.10.08. 10.16.27

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: KOKAI LAURA
Sziiletési hely: MISKOLC |
Sziiletési datum: 1961.01.24.
Anyja neve: SIKFOI ILONA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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